
FÍSICA DE LA MAMOGRAFÍA
Una mamografía es una imagen anatómica de la glándula 

mamaria obtenida con rayos-X en un equipo dedicado 
llamado mastógrafo.

Para que sea útil, la mamografía requiere buen contraste, 
excelente resolución, bajos niveles de ruido y sin artefactos.

Los físicos médicos especialistas en mamografía son 
responsables de:

• Desarrollar y aplicar a los equipos programas de control de 
calidad para asegurar la producción de imágenes con 
calidad diagnóstica.

• Optimizar los procedimientos de adquisición de imágenes 
para obtener los mejores resultados clínicos.

• Hacer investigación clínica y desarrollar nuevas
tecnologías.

En DOSIFICAME hacemos investigación en:

• Técnicas mamográficas basadas en imágenes de energia-
dual y un medio de contraste.

• Calidad de imagen y dosis en mamografías para detección 
temprana de cáncer de mama.

• Herramientas computacionales para la evaluación de la 
calidad de imagen y sistemas.

Curva de contraste-detalle

https://www.fisica.unam.mx/dosimetria-fisica-medica/

Interfaz gráfica de software Mammography Image
Analizer (MIA). Tesis A. K. Cisneros,

Control de calidad. Tesis A. Sánchez

Salud Digna

La mamografía es la única técnica que ha probado su capacidad 
de reducir la mortalidad por cáncer de mama, al permitir una 
detección oportuna seguida de un tratamiento efectivo.
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